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La actual investigación tuvo como finalidad determinar la influencia de la 
implementación del sistema 5s en el tiempo de emisión de resultados de 
laboratorios clínicos en Guayaquil. Se trabajo bajo el enfoque cuantitativo y un 
diseño cuasi-experimental con grupo experimental y grupo de control realizando 
pre-test y post-test. la muestra conformada por 14 profesionales (GC = 7, GE = 7) 
de dos laboratorios clínicos de Guayaquil, Se aplicó el sistema metodológico 5S y 
utilizó la matriz de medición de tiempo de emisión de resultados de laboratorio 
clínicos por medio de observación directa en ambos grupos. Los hallazgos 
evidencian que reduce significativamente el tiempo de emisión de resultados 
(p<.01) en pre y post test de Grupo experimental es < .01; y no existen diferencias 
significativas el tiempo de emisión en pre y post test de Grupo control es > .05; lo 
cual significa que no se encontró influencia de variables extrañas por factor tiempo. 
Se concluye que el sistema metodológico 5S reduce el tiempo en la emisión de 
resultados de laboratorio clínico.  
 
Palabras claves: Sistema metodológico 5S, tiempo de emisión de resultados, 



















The objective of this research was to determine the influence of the implementation 
of the 5s system on the issuance time of results from clinical laboratories in 
Guayaquil. We worked under the quantitative approach and a quasi-experimental 
design with an experimental group and a control group, performing pre and post-
test. The sample made up of 14 professionals (CG = 7, EG = 7) from two clinical 
laboratories in Guayaquil, the 5S methodological system was applied and the matrix 
for measuring time of emission of clinical laboratory results by means of direct 
observation in both groups. The findings show that it significantly reduces the time 
of issuance of results (p <.01) in the pre and post test of the experimental group is 
<.01; and there are no significant differences, the emission time in the pre and post 
test of the Control group is> .05; which means that no influence of strange variables 
was found by time factor. It is concluded that the 5S methodological system reduces 
the time in the issuance of clinical laboratory results. 
 
 







I. INTRODUCCIÓN  
El sistema de ajuste de la calidad (SGC) es una deducción declarada que 
otorga ventaja competitiva a la organización basándose en la originalidad, 
creatividad y la iniciativa; es por consecuencia un parte esencial para el 
resarcimiento de la competitividad (Coll, 2015).  
Son numerosos los accidentes que se producen por golpes y caídas como 
consecuencias de un dominio enmarañado, suelos resbaladizos, materiales 
colocados salvo su sitio y acopio de mobiliario sobrante o de basura.  Así pues, las 
5S exigen un acuerdo total por parte de la insignia jerárquica para conducir una 
alteración en los comportamientos y actitudes del unilateral implicado a todos los 
niveles (Coll, 2015).  
El sistema metodológico 5S cumple con el proceso de organizar, ordenar, 
limpiar, estandarizar y mantener los procesos donde se quiera aplicar. La aplicación 
en laboratorios clínicos facilitaría los procesos internos dentro de las tres fases 
esenciales que son la pre-analítica, analítica y post-analítica mejorando el tiempo 
de emisión de resultados para apoyo del diagnóstico médico.  
El servicio de laboratorio clínico atiende usuarios, basándose en parámetros 
éticos, estos se dividen en tres fases que son preanalítica, analítica y post analítica, 
donde se requiere mayor atención y cuidado, con el fin de minimizar los erros de 
ser cometidos en las practicas diarias emitiendo resultados rápidos para el apoyo 
diagnóstico (Life Sciences, 2019)  
Los profesionales de la salud en las instituciones sanitarias pueden percibir 
que brindan un servicio de calidad, sin embargo, dicha pretensión requiere el 
respaldo de sistemas y procesos de calidad. La información que sirva para juzgar 
la calidad, puede ser clasificada en una de esas tres categorías la estructura, el 
proceso y el resultado cada una contiene características esenciales en su uso y 
manejo, ayudando al desarrollo de un sistema integrado para mejorar los procesos 






En laboratorios modernos, donde se enfrentan a presupuestos acortados y 
falta de personal, el implementar las  5S es una manera más segura de administrar 
los procesos. Los beneficios que aporta a la organización son varios como reducir 
el desperdicio y desorden, crea hábitos de responsabilidad y la participación, 
aumenta la limpieza, organización, control de inventario, productividad y ahorro del 
espacio permitiendo implementar procesos más rápidos y consistentes y una 
integración más rápida de nuevos empleados (Life Sciences, 2019).  
En este sentido la implementación del sistema 5S en la gestión de un 
laboratorio contribuiría al mejoramiento de calidad, eficiencia y eficacia. En tal 
sentido cabe la necesidad de identificar evidencia empírica que avale dicho 
postulado.  Al respecto Izquierdo (2019) en un estudio realizado en Guayaquil de 
corte pre-experimental en un laboratorio clínico encontró evidencia significativa que 
la implementación del método 5S mejoró significativamente los procesos e impacta 
positivamente la producción de las operaciones que se ejecutan, la estandarización 
y autodisciplina son fases claves para mantener la aplicación de las tres primeras 
S a través del tiempo. 
La investigación se realizará en laboratorios clínicos de emergencia 
complejidad tipo dos de la ciudad de guayaquil, el grupo control se evaluará pres-
test y post-test en el tiempo de emisión de resultados de laboratorio, en el grupo 
experimental se evaluará pre-test, se aplicará el sistema metodológico 5S y se 
realizará la evaluación pos-test utilizando la técnica de observación directa para 
conocer la evolución de las variables.    
En tal sentido se formula el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 
influye el sistema metodológico 5S en la emisión de resultados de laboratorio 
clínicos, Guayaquil 2021? 
El presente estudio tiene relevancia teórica dado que los resultados de la 
investigación constituyen evidencia empírica de la eficacia y eficiencia del sistema 
metodológico 5S en el mejoramiento de laboratorios, especialmente en la emisión 
de resultados, más aún que son escasas las investigaciones de corte experimental, 
de modo que los resultados contribuyan al desarrollo teórico del objeto de estudio 





El presente estudio tiene relevancia metodológica, dado que se implementa 
de manera aplicativa dentro de una organización los fundamentos del sistema 5S y 
este pueda ser replicado en otras organizaciones con características similares.  
La relevancia práctica, en los laboratorios modernos que actualmente se 
enfrentan a presupuestos y personal reducidos, una de la forma más segura y 
rentable de administrar los procesos es mediante la aplicación de la metodología 
5S.  
.  La relevancia social de la investigación es mostrar la realidad de cada área 
de laboratorios clínicos y como el desorden y la no estandarización pueden atrasar 
los procesos de la emisión de resultados para el apoyo diagnóstico de pacientes y 
así el proceso de tratamiento haciendo que este agudice su patología.  
En tal sentido en la presente investigación se formula un objetivo general: 
determinar la influencia de la implementación del sistema metodológico 5S en el 
tiempo de emisión de resultados de laboratorios clínicos, Guayaquil 2021. Para 
cumplir del objetivo general se han formulado los siguientes objetivos específicos: 
diseñar y validar el sistema metodológico 5S para servicios de apoyo diagnostico 
en laboratorios clínicos de Guayaquil 2021; describir los tiempos de emisión de 
resultados de laboratorios clínicos con evaluación pre-test y pos-test en grupo 
control y grupo experimental. 
La hipótesis general del presente estudio es la siguiente: 
HA: El sistema metodológico 5S reduce significativamente el tiempo de 
entrega de resultados de laboratorio clínico.  
Ho: El sistema metodológico 5S no reduce significativamente el tiempo de 








II. MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se analiza trabajos anteriores, formulación teórica, análisis 
epistemológico del objeto de estudio que se describen a continuidad: 
A nivel macro internacional, Cardenas (2020) Lima, muestra su estudio que 
tiene la finalidad, mejorar de la producción de un Laboratorio Clínico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, Perú, implementando el S. Metodológico 5S, Estudio de 
diseño Pre-experimental y de enfoque cuantitativo en un solo grupo, el instrumento 
que utilizo para realizar la evaluación pre-test y pos-test es mediante la técnica 
directa de encuesta se aplicó como instrumento un cuestionario para medir el efecto  
de la aplicación de la Metodología. Se identificó que la metodología 5S reduce 
significativamente el tiempo de servicio y emisión de resultados al paciente de 13 
min 2 seg a 7 min con 52 seg (p<.05) con índices de productividad incrementada 
de 75 a 94 por ciento; así como redujo significativamente los errores en la emisión 
de resultados de 27,8% a 3,3% (p< .05). 
Carolina y Salazar (2019) en Bionet S.A. en Lima, propusieron la aplicación 
de la metodología 5S a la empresa que distribuyen equipos de laboratorio Clinico, 
donde llegaron a resolver los princpalles problemas e incovenientes que se 
encontraron en almacen de la empresa, efectuaron encuentas antes y despues del 
estudios con dicha informacion aplican las 5S donde los  resultados obtenidos una 
reduccion de errores en  la entrega de pedidos con 54% de diferencia, se llego a 
un correcto desempeño en la gestion  de obtimizar tiempo y espacio en el 
alamancen por parte de la organización. Llegando a la conclusion que el sistema 
5S  es especifico para soluconar problemas con la organización.  
Huanuco y Rosales (2018) en Perú, cuyo estudio tuvo la finalidad de instituir 
la eficacia de la metodología 5S en Calidad de productos agrobiológicos de un 
laboratorio. El método utilizado fue la sedimentación en placa de agar, por medo de 
un muestreo cada 15 días que duro durante los meses en de abril a junio y de 
septiembre a noviembre de 2017; el constante manteniendo de los parámetros de 
humedad relativa y temperatura y (23 + 2 °C y 62 + 3 %) La implementación del 





el análisis descriptivo se obtuvo que el 91% obtuvo nivel excelente. Como 
conclusión se puedo reconocer que disminuyó la carga microbiana total  en un 68% 
entre ambas condiciones, mostrando que al estandarizar los procesos se puede 
obtener mejora en cada una de las áreas de trabajo.  
A nivel nacional, Zambrano y Molina (2018) en Quito, indica que los 
laboratorios clínicos deben cumplir con estándares de calidad altos y esto se tiene 
que mover con una red de objetivos para mejorar la producción de una data con 
calidad, los métodos de estandarización dentro los procesos del laboratorio son 
fundamentales a través del uso de medidas analíticas exactas, confiables, fue 
necesario el crear un plan para el mejoramiento continuo en el proceso de 
laboratorio clínico que cuenta con la Acreditación Canadá buscando mejorar los 
procesos de las fases de la parte diagnostica que son: pre-analítica, analítica y post-
analítica. Realizando un estudio transversal como tipo, documental y de campo. Al 
identificar las necesidades se gestionó que los requisitos incumplidos se tienen que 
corregir bajo los parámetros de la norma de Acreditación Canadá, se procedió a 
nivelar cada una de las oportunidades para la mejora continua, llevando un análisis 
exhaustivo para identificar no conformidades donde elaboraron un plan de acción y 
se dio el seguimiento respectivo, se concluye que la aplicación del sistema 
Metodológico 5S puede mantener los procesos.  
Albornoz Garzón (2013) en Quito, realizó un estudio donde mide el ambiente 
laboral de profesionales, mediante los instrumentos de encuestas y auditorías. 
Aquellos instrumentos muestras los siguientes resultados donde se propone una 
solución a las no conformidades analizadas para corregir las deficiencias 
detectadas, la herramienta de Mejora la muestran como solución es el sistema 5S 
porque crea y genera hábitos que se basan en orden, clasificación y limpieza, 
reforzando con la Estandarización y Disciplina, trayendo grandes beneficios. La 
aplicación del sistema 5S es recomendada por el creador de Kaizen, como la base 
gracias a un sin número primordial y un comienzo de toda la empresa que empezó 
a generar una cultura de mejora continua como habito no solo con el ambiente 
laboral si no que se puede utilizar con fines de tener a todo el desarrollo de su 





En la revisión teórica del Sistema Metodológico 5S, tiene la finalidad de 
generar estándares de calidad en la organización, de una empresa, involucra a los 
profesionales de los laboratorios de tal manera que los haga participar, mejorando 
la productividad y seguridad, Además, proporciona beneficios al laboratorio y a su 
personal ya que constituye un ambiente que incide de forma característica en la 
conducta de los empleados de la entidad (Carranza, 2016). al alcance de un 
entorno eficientemente productivo (Salazar López, 2019). Aportando 
significativamente en el control de calidad de los laboratorios clínicos cumpliendo 
con el proceso de organizar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener (Sierra, 
2006); facilitando los procesos internos dentro de las tres áreas esenciales que son 
la pre-analítica, analítica y post-analítica mejorando el tiempo de emisión de 
resultados como apoyo para el diagnóstico médico (Albornoz Garzón, 2013). 
De acuerdo al manual estratégico de las 5S describe a Seiri (Clasificar) como 
la fase que separa todo lo necesario de lo innecesario para preparar los espacios 
de trabajo (Pérez Sierra & Quintero Beltrán, 2017), Seiton (Ordenar) pone en su 
lugar cada elemento de trabajo, Seiso (Limpiar) mantiene limpia el área de trabajo, 
Seiketsu (Estandarizar) con esta fase se logra mantener y mejorar los logros 
obtenidos con las 3 primeras “S” (Berganzo, 2016), Shitsuke (Disciplina) en esta 
fase se deben respetar las reglas y realizar control periódicamente para mantener 
el espacio ordenado y limpio  (Julio, 2018)  
Algunos de los aspectos mejorados de la metodología serán: Reduce el 
residuo / desorden (Urbina Reynaldo y Zúñiga Igarza, 2016) aumenta la seguridad 
en el laboratorio, favorece la cultura de compromiso y la colaboración de los 
empleados, aumenta la disposición, limpieza y ahorro del espacio (González 
González y Fernández, 2000) aumenta el control de inventario y productividad. 
Permite implementar procesos más consistentes. (Brito, 2019). Permite la 
integración más rápida de nuevos empleados. Mejora notablemente la seguridad 
laboral y reduce el riesgo de accidentes (Organización internacional del trabajo 
[OIT], 2019). 
Seleccionar/clasificar (Seiri, 1S) cuyo objetivo principal es separar los 





demanda 1 reflexión sobre lo que verdaderamente es necesario, para así evitar el 
desperdicio, reduciendo costos y facilitando la limpieza o el mantenimiento de estos 
materiales (Reyes, 2020).  
 
Gráfico 1  Objetivos e Instrumentos necesarios para implementar el Sistema 
Metodológico 5S  (Salazar López, 2019) 
El instrumento que  más utilizada para la codificación es inspeccionar el lugar 
utilizando un formato conveniente para registrar los varios objetos e instrumentos 
necesarios. Las ventajas de clasificar en este comienzo obtendrán los siguientes 
beneficios: se consigue un área adicional (Reyes, 2018). También se elimina el 
exceso de tiempo en inventarios de herramientas y objetos obsoletos, al igual que 
la disminución de movimientos innecesarios y despilfarros (Salazar López, 2019).  
Ordenar (Seiton, 2S), lo cual significa asignar un lugar para cada cosa y cada 
cosa en su lugar es la frase utilizada para describir la segunda fase de las 5S, que 
permite implantar un lugar recomendable para cada componente utilizado en la 
rutina diaria en el laboratorio clínico pues esto facilita su disponibilidad y 
accesibilidad Creando mucho espacio en el sitio de trabajo mejorando el ambiente 
organizacional y por ende la marcación de los puestos de trabajo, a su vez mejorara 
la apariencia del área, lo cual trasmite ordenamiento, compromiso y seriedad con 





El manual de las 5s menciona los objetivos (2010): Disminuir el lapso de 
movimiento y averiguación de elementos. Evitar pérdidas de instrumentos de 
trabajo y materia prima, acceso rápido a utensilios de trabajo, mejora la imagen del 
laboratorio (Organización internacional del trabajo, 2019). los instrumentos o 
métodos a utilizar serán codificación de colores, las señaléticas, las hojas de 
control. Las ventajas de ordenar es la reducción en los tiempos de investigación, la 
eliminación en ambientes inseguros, la ocupación de menos espacio y el evitar 
interrupciones en el proceso (Salazar López, 2019).  
Limpieza (Seiso, 3S.), Consiste en identificar y eliminar los sitios sucios 
asegurando que las áreas del laboratorio se hallen en perfecto estado, e 
identificando los inconvenientes de averías o fallas (Julio, 2018).  
Estandarización (Seiketsu, 4S) consiste en el desarrollo de un método 
sistemático para la ejecución de una tarea o procedimiento, siendo fundamentales 
la organización y el orden (Soledispa, 2018).  
Disciplina (Shitsuke, 5S) Se refiere a trabajar permanentemente según las 
normas establecidas. Permite un monitoreo eficaz de los 5 sentidos, trayendo 







Gráfico 2 Diagrama de flujo para la implementación de las “5 S” (Briozzo, 2016) 
En la revisión teórica del tiempo de emisión de resultados podemos 
encontrar los factores que influyen. Regularmente el tiempo de respuesta total está 
ajustado por factores en el laboratorio. Entre los factores relacionados se recalcar: 
el volumen de pacientes a mayor cantidad personas realizándose exámenes de 
laboratorio el tiempo será mucho más extenso para entregar un informe 
diagnóstico. Se recomienda que los laboratorios de emergencias se encuentren 
cerca de la sala de urgencia con el fin de poder amenorar los procesos de emisión 
de un informe de laboratorio. También afecta que el material no esté a cargo del 
personal de laboratorio de la misma manera el proceso de transporte de espécimen 





 Los factores en relación con el laboratorio clínico se incluyen: el recurso 
humano, el sistema de medida, el grado de tecnologías utilizados en los procesos 
y los tipos de muestras utilizados conociendo su proceso de cadena de frio y 
transporte minimiza el tiempo de preparación de la muestra (De Miguel, 2020). 
Todos los procesos que se efectúan dentro de la parte analítica de divide en 
tres fases fundamentales que son la pre-analitica, analítica y post-analitica donde 
cada una de las mismas se estrechan entre si con el fin de entregar un resultados 
efectivo y coherente al paciente (Herrera, 2014). 
III. METODOLOGÍA 
3.1.   Tipo y diseño de investigación  
El presente estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo, dado que realiza la 
medición del objeto de estudio y aplica al tratamiento estadístico para verificar 
hipótesis (Causalidad). Según la finalidad, se de trata de un estudio aplicado 
dado que se encuentra enmarcado en la aplicación del conocimiento para 
solución de problemas de un determinado campo profesional (Monje, 2018). 
El Diseño de la investigación es cuasi-experimental, aplicado a dos grupos de 
experimento (Bono, 2017). A un grupo se le aplicará una prueba previa 
(Determinar la situación actual) y un post-test sin manipulación de las variables 
(Grupo control), al otro grupo se le aplicará una prueba previa para conocer la 
situación actual después se administrará la implementación del sistema 5S y 
finalmente se aplicará una prueba posterior al estímulo (Efecto del experimento).  
Diseño pre y post test con grupo de control (GC) y grupo experimental (GE) 
GC: O1 -- 02 
GE: O1 X 02 
Donde:  
GC: Grupo control 





O1: Aplicación de pre-test  
O2: Aplicación del post-test 
X: Implementación del sistema 5S 
3.2.  Variables y operacionalización 
Variable independiente:  
Metodología 5S que busca mejorar los procesos dentro de la diagnostica 
tomando guía el orden, la limpieza y la disciplina, incluyendo a los laboratoristas 
con el fin que puedan crear buenos hábitos laborales mejorando no solo el ambiente 
laboral si no su vida en general dentro de todos los ámbitos (Piñero, Vivas , & Flores 
, 2018). 
Definición operacional: El sistema 5S se diseñará y se aplicará en para 
laboratorio clínicos para mejora de los procesos de calidad interna, donde la 
metodología 5S implementara procesos para clasificación, orden y limpieza del 
material que sirve o no dentro de laboratorio Clínico para luego estandarizar 
procesos y crear disciplina en los profesionales del área de salud dentro de 
laboratorio clínicos. 
Indicadores: para el diseño e implementación de la metodología 5S se tomaron 
en cuenta literales puntuales para su ejecución que son: 1S Seleccionar donde se 
identificara, separara y eliminara objetos necesarios de los innecesarios dentro del 
laboratorio clínico, esto demanda una reflexión sobre lo que verdaderamente es 
necesario, para así evitar el desperdicio, reduciendo costos y facilitando la limpieza 
o el mantenimiento de estos materiales (Reyes, 2020). 2S Ordenar donde se 
ordenar y Clasificar materiales y equipos en los puestos de trabajo, a su vez 
mejorara la apariencia del área. 3S Limpieza donde se limpiará y se dará seguridad 
en las áreas del laboratorio con el objetivo que se hallen en perfecto estado también 
identificando los inconvenientes de averías o fallas. (Julio, 2018). 4S 
Estandarización aplicando continuidad y mejoras en las áreas de trabajo causando 





ambiente de trabajo.  5S Disciplina se supervisará el cumplimento motivación y 
calidad dentro de los procesos internos de laboratorios clínico.    
Variable dependiente:  
El tiempo de emisión de resultados de laboratorio clínicos juega un papel 
importante porque los médicos toman decisiones para las vida de los pacientes con 
el informe emitido por laboratorio clínico por ende se necesita generar una 
respuesta rápida y efectiva.  (Cano & Fuentes, 2017).  
Definición operacional: Elaboración de una evaluación previa a la 
manipulación de las variables midiendo el tiempo de emisión de resultados de 
laboratorio clínico y evaluación pos-test para conocer los cambios en el 
experimento 
Indicadores: se evaluará los tiempos en los procesos por área de un 
laboratorio clínicos, midiendo en el área pre-analítica el tiempo de ingreso de 
orden de examen en el sistema de laboratorio y tiempo de preparación del 
paciente para la toma de muestra, en el área analítica se evaluará el tiempo de 
los procesos que le dan a la muestra y el área post-analitica donde se medirá el 
tiempo de validación y emisión de informe de laboratorio clínico al médico 
tratante, se medirá en minutos.  
3.3.  Población, Muestra, Muestreo y unidad de análisis 
Población: La población estuvo conformada por todo el personal sanitario 
del laboratorio clínico del GE: integrada por el un (01) administrador, una (1) 
recepcionista y cinco (5) Licencinciados en laboratorio clínico y Quimicos 
Farmacéuticos. El GC: integrado por un (1) Gerente General, un (1) Patólogo 
Clínico y siete (5) Licenciados en laboratorio clínicos y Quimicos Farmacéuticos.  
Muestra: Se eligió una muestra directa e intencional: procedimientos de 
muestreo no probabilístico, conformado por GC: Grupo de control por 7 
profesionales que se encargan del proceso en cada fase del laboratorio clínico y 
GE: Grupo Experimental conformado por 7 profesionales dentro de laboratorio 





Criterio de inclusión: Laboratorios clínicos de complejidad media, con áreas 
de hematología, hemostasia química sanguínea, uroanálisis, coproanalisis, 
inmunología. Con una atención no mayor de 25 pacientes diarios. Que tengan su 
permiso de funcionamiento. 
Criterios de Exclusión: Laboratorios Clínicos que manejen interfases de 
equipos con el sistema Lis y que no atiendan las 24 horas. Que no atiendan 
pacientes de emergencia. 
Muestreo: Se diseñará un instrumento de medición que por medio de la 
técnica de observación directa pueda medir el tiempo empleado en cada una de las 
fases de laboratorio clínico de emergencia en 100 pacientes sacando una media. 
Este instrumento se utilizará en el pre-test y pos-test. 
Unidad de análisis: Se realizará el estudio en dos laboratorios clínicos de 
emergencia tipo 2, uno es el grupo control y el segundo es el grupo experimental.  
3.4.  Técnica de instrumentos de recolección de datos 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación 
directa para alimentar una ficha de observación de tiempo empleado en las 
fases de laboratorio clínicos, se añade que esta clase de técnica es directa, 
donde el investigador se relaciona “cara a cara con los objetos investigados en 
función a los objetivos trazados (Bono, 2017) 
En el caso de la variable dependiente se utilizará una ficha de 
observación de tiempos, con el objetivo de terminar una media en los tiempos 
utilizado en cada una de las fases de laboratorio. Para la cual se realizará en 
dos etapas la primera es una evaluación pre-test para tener un histórico de los 
tiempos empleados, luego se aplica el sistema 5S y se llevara acabó la segunda 
etapa de evaluación post-test como conocer los efectos comparando resultados 






La recolección de datos se va realizar tomando en consideración dos 
laboratorios clínicos de la misma complejidad analítica, uno será nuestro grupo 
control al cual se le efectuará la auditoria pre-test y post-test en un intervalo de un 
mes para ver la evolución sin aplicar el sistema metodológico 5S además se 
medirán los tiempos de emisión de resultados según la emergencia requerida.  
El segundo laboratorio se realizará la auditoria pre-test luego se aplica el 
sistema metodológico 5S y al mes se realiza la auditoria pos-test para evaluar la 
evolución de la aplicación del sistema 5S y se medirán los tiempos de emisión de 
resultados según la emergencia requerida.  
PROTOCOLO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA METODOLÓGICO 5S 
PARA LABORATORIO CLÍNICOS 
Para la aplicación del sistema metodológico 5S se realiza en primera 
instancia un manual guía de los procesos donde se considera los aportes de 
Alvares, (2006), también bajo la normativa estipulada por la ISO 9001:2015 y 
15189:2012 como gestora de la acreditación de laboratorios clínicos con procesos 
administrativos y analítico estandarizados.   
La metodología para la aplicación de la herramienta 5S en los laboratorios 
Clínicos de emergencia tipo II con atención de 24/7, constó por 4 etapas las cuales 











Etapa 1. Actividades preliminares a la implementación de las 5S 
Nombre de la Empresa Laboratorio Clínico - Grupo Experimental.  
Cronograma de Capacitaciones al Personal- Etapa 1  
TEMA PERSONAL 
OBJETIVO 


















Elaborar plan de trabajo 60 min 
Sensibilización 15 min 
Estructura del comité de las 
5S 
15min 
Entrenamiento del personal 
involucrado 
25 min 
anuncio oficial del proyecto.  5 min 
 Llenar acta de capacitación  5 min 




Etapa 2. Etapa inicial de concientización y arranque del proyecto.  
Nombre de la Empresa Laboratorio Clínico - Grupo Experimental.  
Cronograma de Capacitaciones al Personal- Etapa 2 
TEMA PERSONAL 
OBJETIVO 




Etapa 2. Etapa 
inicial de 
concientización 
y arranque del 
proyecto. 







Auditoria Interna  60 min 
Socialización de resultados 
de auditoria 
15 min 
Estructura del comité de las 
5S 
15min 
Entrenamiento del personal 
involucrado 
25 min 
Firmas de consentimiento 
informado  
5 min 
  Llenar acta de capacitación  5 min 








Etapa 3. (1S, 2S, 3S). implementación de las tres primeras eses. 
Nombre de la Empresa Laboratorio Clínico - Grupo Experimental.  
Cronograma de Capacitaciones al Personal- Etapa 3 
TEMA PERSONAL 
OBJETIVO 




Etapa 3. (1S, 
2S, 3S) 
implementación 










Implementación de Seiri 120 min 
Implementación de Seiton 120 min 
Implementación de Seiso 120min 
Llenar acta de capacitación  5 min 
Conclusión del día de trabajo  10 min 
 
           Etapa 4. (4S, 5S) Consiste en la implementación de las 2 últimas eses.  
Nombre de la Empresa Laboratorio Clínico - Grupo Experimental.  
Cronograma de Capacitaciones al Personal- Etapa 4 
TEMA PERSONAL 
OBJETIVO 


















Implementación de Seiketsu 120 min 
Implementación de Shitsuke 120 min 
Auditoria  60min 
Socialización de resultados 
de auditoria.  
15 min 
Llenar acta de capacitación  5 min 




3.6. Métodos de análisis de datos  
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos para la investigación son 





Recolección de datos, se realiza una auditoria en base a la metodología 5S 
para conocer el estado actual de los laboratorios clínicos (GC-GE), al mismo tiempo 
se realiza la evaluación pre-test para conocer el tiempo emisión de resultados de 
cada laboratorio luego con el grupo experimental se implementa las 5S y se evalúa 
un post-test para conocer si existen diferencias significativas (GC-GE), a igual de 
una auditoria para la comparación de resultados.  
se elaboró una sábana de datos en formato Microsoft Excel, Se realizó la 
prueba de normalidad de Shapiro Will. Se realizó el estudio comparativo del pre y 
post test del grupo control mediante el coeficiente de Wilcoxon para pruebas 
apareadas como criterio de decisión en el análisis inferencial que se acepta la Ha 
si p_valor<.01.  
Se realiza diferencia de la mediana Hodges para muestras relacionadas del 
pre test y post test del GE, también el pre test y post test de GE: Si existen 
diferencias significativas - T Student o Wilcoxon para muestras apareadas. 
Para el análisis descriptivo se tomó las frecuencias, porcentajes de los 
resultados obtenidos para ser representados.  
 
3.7. Aspectos éticos  
Los criterios éticos se evidencian en la investigación son: la exploración de 
la verdad y la honestidad con el fin de presentar efectos que correspondan a lo 
indagado en los procesos, sin deformar los fenómenos hallados para beneficio 
personal o intereses de terceros (Soto Andrade, 2017).  
La ética y la moral son principios, normas y valores que cada generación 
transmite a la siguiente dejando un legado de confianza de tal modo de comportarse 
para llevar una vida “buena” y “justa (Soto Andrade, 2017)”. 
El presente proyecto investigativo se apega a los principios de la no 
maleficencia donde no se busca hacer daño con los valores reales encontrados en 





metodología 5S, s no poder ayudar a la mejora continúa buscando la conformidad 
de la compañía.  
Además, se mostrará la veracidad de este trabajo mencionando referencias 
que se utilizaron como sustento, basándose en libros de autores especialista en el 
tema y trabajo previos utilizados a nivel internacional y nacionales, fortaleciendo 
nuestros conocimientos y conceptos teóricos, estas fuentes de sabiduría serán 
mencionadas en las referencias bibliográficas.  
A los laboratorios participantes en la investigación se procederá a firmar un 
consentimiento informado, indicando aspectos éticos donde se detalla que la 




























Objetivo general: Determinar la influencia de la implementación del 
sistema 5s en el tiempo de emisión de resultados de un laboratorio clínico, 
Guayaquil 2021. 
 
Tabla 1. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon del tiempo de emisión en 
pre y post test de Grupo experimental. 
. N total. 100 
  Estadístico de prueba. 15,000 
. Error estándar. 4,899 
. Estadístico de prueba estandarizado. -6,634 
Sig. Asintótica. (prueba bilateral). <,001 
 
Criterio de Decisión 
p-valor < ∝ (.05): Se acepta la HA: Existen diferencias significativas  
p-valor ≥∝ (.05): Se Acepta la Ho= No existen diferencias significativas 
 
Interpretación 
En la tabla 1 se observa que el p valor de la Prueba de rangos con signo 
de Wilcoxon del tiempo de emisión en pre y post test de Grupo experimental es < 
.01; por tanto, se acepta la hipótesis alterna que plantea que existen diferencias 
significativas del tiempo de emisión en pre y post test de Grupo experimental; lo 
cual significa que el programa de implementación de 5S reduce significativamente 





Objetivo general: Determinar la influencia de la implementación del 
sistema 5s en el tiempo de emisión de resultados de un laboratorio clínico, 
Guayaquil 2021. 
Tabla 2. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon del tiempo de emisión en pre 
y post test de Grupo control. 
N total 100 
Estadístico de prueba 2348,000 
Error estándar 256,456 
Estadístico de prueba estandarizado ,815 
Sig. asintótica (prueba bilateral) ,415 
 
Criterio de Decisión 
p-valor < ∝ (.05): Se acepta la HA: Existen diferencias significativas  
p-valor ≥∝ (.05): Se Acepta la Ho= No existen diferencias significativas 
Interpretación 
En la tabla 2 se puede observar que el p valor de la Prueba de rangos con 
signo de Wilcoxon del tiempo de emisión en pre y post test de Grupo control es > 
.05; por tanto, se admite la hipótesis nula que plantea que no existen diferencias 
significativas del tiempo de emisión en pre y post test de Grupo control; lo cual 










Objetivo específico: Establecer la medición pre-test y pos-test del sistema 
metodológico 5s en laboratorios clínicos de Guayaquil 2021 
 
Tabla 3. Diferencia de la mediana Hodges para muestras relacionadas sobre la 
influencia del tiempo de emisión de resultados de laboratorio clínicos después de 
aplicar el Sistema Metodológico 5S. 







Diferencia de la mediana 
de Hodges-Lehman para 
muestras relacionadas 
Mediana de la diferencia 





En la tabla 3 se observa el valor del resumen de intervalo de confianza en 
Diferencia de la mediana Hodges para muestras relacionadas; por tanto, se 
acepta la hipótesis alterna que plantea que existen diferencias significativas, lo cual 
significa que la implementación del sistema metodológico 5S disminuye un 
estimado 5 minutos en el tiempo de emisión de resultados de laboratorio clínico del 












Análisis descriptivo.  
 
Tabla 4. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon del tiempo de emisión en pre y 
















Z -3,157b -3,420b -2,020b -1,068b -2,959b -3,327b -2,703b 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
,002 ,001 ,043 ,285 ,003 ,001 ,007 
 
Criterio de Decisión 
p-valor < ∝ (.05): Se acepta la HA: Existen diferencias significativas  
p-valor ≥∝ (.05): Se Acepta la Ho= No existen diferencias significativas 
Interpretación 
En la tabla 4 se observa que el p valor de la Prueba de rangos con signo de 
Wilcoxon del tiempo de emisión de resultados de exámenes de laboratorio en pre 
y post test de Grupo experimental para los profesionales 1,2,3,5,6 y 7 es < .05; por 
tanto, se acepta la hipótesis alterna que plantea que existen diferencias 
significativas del tiempo de emisión en pre y post test de Grupo experimental; lo 
cual significa que el programa de implementación de 5S reduce significativamente 
el tiempo de espera, a diferencia en el profesional 4 donde el p valor de la Prueba 
de rangos con signo de Wilcoxon del tiempo de emisión es > .05; aceptándose 










V. DISCUSIÓN  
La presente tuvo como propósito principal determinar la influencia de la 
implementación del sistema 5S en el tiempo de emisión de resultados de un 
laboratorio clínico, Guayaquil 2021.  
El poder implementar sistemas de calidad para procesos dentro de 
laboratorio clínico es una de las decisiones más importante las modificaciones en 
los procesos del mismo, por cual es necesario el compromiso de los trabajadores 
con el proyecto para poder ver resultados efectivos.    
Cardenas (2020) Lima, expresa en su investigación que tuvo como objetivo 
la mejora de la producción de un Laboratorio Clínico del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Perú, a través de implementar de las 5S. Se identificó que la 
metodología 5S reduce significativamente el tiempo de servicio al paciente de 13 
min 2 seg a 7 min con 52 seg (p<.05). 
Carolina & Salazar , (2019) en Bionet S.A. en Lima, propusieron la aplicación 
de la metodología 5S a la empresa que distribuyen equipos de laboratorio Clinico, 
Llegando a la conclusion que el sistema 5S  es especifico para soluconar problemas 
con la organización.  
Al diseñar el sistema medologico para laboratorios clinicos para levantar los 
procesos para su aplicación se realiza la auditoria previa en el laboratorio en cada 
una de sus areas del GC y GE, se realiza la evaluacion pre-test en ambos grupos 
teniendo resultados de la mediana en minutos para el GC de 40 min desde que el 
medico entrega al orden al paciente hasta el momento que el laboratorIsta entrega 
el informe con un diagnostico para aplicar un tratamiento, en el GE la mediana de 
los resultados de la evalucion pre-test es de 36 minutos.  
Los dos laboratorios  son dirijdos por un mismo gerente y con una cantidad 
de analistas trabajando en turnos rotativos atendiendo las 24 horas del dia los 7 
dias de la semana, con una misma carga de pacientes por guardias, ambos 
laboratorios manejan procesos en hematologia, quimica sanguinea, serologia, 





la transmision de resultados, problema que hace demorar al operario  para entregar 
un informe con menos tiempo empledo en cada proceso.  
Al tener los resultados de la auditoria, y al aplicar cada uno de los procesos 
en las 4 etapas de la implementación de las 5S, La gerencia y los profesionales 
empleados en los laboratorios pudieron reconocer los errores.  
En la presente investigación se realiza la medición pre-test del grupo 
experimental para conocer la realidad del laboratorio Clínico en el tiempo emite 
resultados, se implementa el sistema metodología 5S en las tres fases de 
laboratorio clínico y se realizar la evaluación post-test donde se muestra que la 
implementación de las 5S reduce significativamente 5 minutos el tiempo de emisión 
de resultados. Cabe destacar que la Metodología 5S cumple los lineamientos de la 
ISO 15189-2012. Como regla base en las normas de buenas prácticas dentro de 
laboratorio Clínico.  
En diferencia con el grupo control, se realiza pre-test y post-test donde no se 
encuentra significancia en los tiempos de emisión de resultados de laboratorio 
clínico.  
Aceptándose la hipótesis alternativa donde si existe significancia en los 
tiempos de respuesta despues de la implementación de sistema Metodológico.    
Albornoz Garzón (2013) en Quito, se ejecutó un análisis de ambiente laboral 
del personal de laboratorio clínico utilizando encuestas y auditorias, con el fin de 
medir el ambiente de trabajo existente en este laboratorio. Con los resultados 
obtenidos se propone una solución para corregir las deficiencias detectadas, el 
instrumento para mejorar los procesos de calidad empleado fue las 5S crea, y forma 
hábitos basados en la Clasificación, Orden y Limpieza, reforzando con la 
Estandarización y Disciplina, trayendo grandes beneficios.  
Al diseñar el sistema metodológico 5S para laboratorio clínicos de 
emergencia tipo II, se corrigen falencia en los procesos dentro del mismo 
estandarizándolos con el objetivo de disminuir el tiempo de emisión de resultados. 





hábitos de clasificar, orden y limpieza, reforzado con la estandarización de los 
procesos y disciplina donde como fin se obtiene la disminución significativa de los 
tiempos de emisión de resultados de laboratorio clínico ayudando al diagnóstico 
temprano de patologías y así el paciente pueda recibir un tratamiento efectivo.  
Se realiza una auditoria despues del todo el proceso de implementación 
dejando con un mes de intervalo para medir el nivel soporte por parte de los 
operarios con el sistema 5S donde se evalúa al grupo GE dando como resultados 
evidentes que la metodología afecto positivamente en los procesos de cada fase 
del laboratorio clínico. 
Al realizar la comparación del efecto del sistema 5S de manera individual en 
los profesionales capacitados se arroja los siguientes resultados que en 6 de los 
mismos el efecto es significativo en la reducción del tiempo para la emisión de 
resultados de laboratorio clínico, solo en 1 profesional el efecto no es significativo, 
donde se puede indicar y recomendar que es necesario integrarse y cumplir los 
protocolos con el objetivo de mejorar.  
La metodología 5S es efectiva para la organización, estandarización y crea 
disciplina dentro de un grupo de personal que trabajan con el mismo fin, entregar 
un producto o servicio de calidad en un tiempo accesible mejorando los estándares 
en la empresa, teniendo como estrategia la educación continua y la auditoria para 













En vista a los resultados obtenidos dentro de la investigación se realizan las 
siguientes conclusiones:  
Al implementar el sistema metodológico 5S se encuentra diferencias 
significativas ya que disminuye un estimado de 5 minutos en el tiempo de emisión 
de resultados de laboratorio clínico del grupo experimental.  
El compromiso de quienes formen parte de la implementación del sistema 
metodológico 5S es fundamental para poder llegar a los objetivos trazados como 
empresa.  
En el grupo control en la medición pre-test y post-test no se observan 
variación significativa en el tiempo de emisión de resultados de laboratorio.  
La guía de la ISO 15189, 2012 es fundamental para implementar procesos 
de estandarización en la gestión de la calidad para laboratorios clínicos, ya que 
















Se hace preciso hacer las siguientes recomendaciones:  
Considerando que existe una relación entre el tiempo de emisión de resultados y la 
productividad dentro de laboratorios clínicos es necesario la implementación de un 
estudio de productividad al implementar el sistema Metodológico 5S.  
Mantener los procesos implementados, realizar auditorías internas para detectar 
posibles falencias y corregir los problemas encontrados para mejorar la calidad. 
Extender la formación continua en procesos de la gestión de la calidad para mejorar 
los procesos de atención asistenciales con el objetivo que el paciente disfrute de 
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ANEXO 1.2. PROTOCOLO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
METODOLÓGICO 5S PARA LABORATORIO CLÍNICOS 
Para la aplicación del sistema metodológico 5S se realiza en primera 
instancia un manual guía de los procesos donde se considera los aportes de 
Alvares, (2006), también bajo la normativa estipulada por la ISO 9001:2015 y 
15189:2012 como gestora de la acreditación de laboratorios clínicos con procesos 
administrativos y analítico estandarizados.   
La metodología para la aplicación de la herramienta 5S en los laboratorios 
Clínicos de emergencia tipo II con atención de 24/7, constó por 4 etapas las cuales 
se describen a continuación:  
Etapa 1. Actividades preliminares a la implementación de las 5S 
• Elaboración plan de trabajo y sensibilización de la alta gerencia, donde se 
socializa el manual de la implantación de la 5S en laboratorio Clínicos y el 
impacto que puede causar en la empresa, también la formulación de 
objetivos.   (Anexo 1. Manual 5S para laboratorios Clínicos) 
• Estructuración comités de aplicación de las 5 S y entrenamiento de 
facilitadores se consideran profesionales a fin de la empresa con el objetivo 
de conformar un grupo auditor para diagnosticar falencias y corregirlas. 
(Anexo 1. Perfiles de facilitador y auditor) 
• Entrenamiento de personal involucrado, socialización del cronograma 
actividades sobre la implementación de las 5S (Anexo 1. Cronograma de 
actividades) 
• Anuncio oficial de inicio del proyecto 5 S y campaña promocional, reunión 









Etapa 2. Etapa inicial de concientización y arranque del proyecto.  
• Se realiza la auditoria y pre-test para conocimiento del estado de los 
laboratorios antes de la implementación de las 5S (Anexo 1. Auditoria 5S) 
(Anexo 6, matriz de medición de tiempo de emisión de resultados) 
En este parte inicial se realizó 2 sesiones de 2 horas donde se cubrieron las 
siguientes actividades (Anexo 1: Acta de Capacitación): 
• Explicación de la situación actual de laboratorio clínico de emergencia tipo 
II, compartiendo los resultados del diagnóstico de auditorías y pre-test.  
• Se definen las expectativas del laboratorio, haciendo hincapié en la 
importancia de la comunicación en todos los niveles del laboratorio. Donde 
se establecen reuniones mensuales para que los profesionales empleados 
puedan expresar sus recomendaciones y avances personales en la 
implementación del nuevo sistema. (Anexo 8: Matriz de no conformidades). 
• Entrenamiento a todo le personal sobre el Sistema Metodológico 5S. El curso 
fue impartido por el Lcdo. Wladimir Quimis que cursa la maestría en 
Diagnostico en laboratorio Clínico, Auditor interno de la norma ISO 15189, 
durante el entrenamiento se puntualizó sobre el sistema 5S y los beneficios 
personales y empresariales. 
• Creación de los equipos de 5S. se tomó en cuenta a todo el personal 
operativo que forma parte de laboratorio clínico, una de las 
responsabilidades es la comunicación efectiva de estar atentos en los 
tiempos que se tienen los talleres con el fin de la motivación mutua. 
• Arranque de la implementación, se entrega el consentimiento informado a 
los profesionales que están participando en el estudio, se le entrega el 
diagrama de flujo de la implementación de las 5S. (Anexo 1. Consentimiento 
informado y diagrama de flujo 5S).  
Conclusión: En esta primera reunión cumple con objetivo de realización del 
punto 2 del Manual de 5S para laboratorio Clínicos.  






En esta tercera etapa se realizó 2 sesiones de 3 horas donde se cubrieron 
las siguientes actividades  
• Implementación de 1S 
Colocar publicidad de la primera S (Seiri).  
Implementación de Seiri:  
• Identifique áreas críticas a ser mejoradas 
• Elabore listado de artículos, equipos, herramientas y materiales 
innecesarios, luego proceda a eliminarlos. 
• Establezca criterios para descartar artículos innecesarios.  
• Descarte artículos innecesarios conforme a criterio previamente establecido. 
• Agrupe en calidad de almacenamiento temporal (en el patio de la empresa), 
los artículos innecesarios que han sido desechados en las áreas 
intervenidas. 
• Fotografíe cúmulo de artículos desechados, para luego exhibirlos en panel 
de resultados de 5 S.  
• Aplique tarjeta roja a aquellos artículos sobre cuya utilización se tiene duda. 
En esta etapa del proceso, se propone como estrategia complementaria “La 
regla de las 48 horas”, la cual postula que todo lo que no se usa en cuarenta 
y ocho (48) horas en un área de trabajo, no pertenece a ella. 
¿Cómo aplicar la tarjeta roja? (Anexo 1. Tarjeta roja) 
1. Los sub-comités de las áreas decidirán a qué elementos se aplicarán las 
tarjetas rojas. 
2. Aplique tarjeta roja a equipos, artículos, herramientas o materiales sobre 
cuya utilización tenga dudas. 
3. Solicite la intervención de la instancia responsable o autorizada para decidir 
respecto a artículos con tarjetas rojas. 
4. En caso de inventarios o existencias en exceso (innecesarias), se les 





5. Los artículos etiquetados con tarjetas rojas, de ser posible, deben agruparse 
en un área de almacenamiento temporal 
Implementación de 2S 
Colocar publicidad de la segunda S (Seiton). 
Implementación de Seiton: (Anexo 1. Claves de Organización) 
a) La frecuencia y secuencia de uso debe ser el criterio primario para organizar 
documentos, equipos, herramientas, objetos y materiales necesarios en el 
lugar de trabajo. 
b) Asumir como criterio complementario el “Principio de las 3 F”  
c) Organice los materiales, de tal forma, que el primero en entrar, sea el primero 
en salir (PEPS / FIFO). 
d) Todo debe tener su nombre y lugar identificado (rotulado). 
e) Definir nombre, código o color para cada clase de artículo. 
f) Use diferentes colores para áreas de piso, lo que debe depender de la 
función del área. 
g) El área del piso debe ser señalizada (en fábricas). 
h) Coloque en forma sistemática, herramientas, materiales, y equipos 
necesarios, de modo que el flujo de trabajo sea constante y estable. 
i) Separe herramientas asignadas de las comunes. 
j) En máquinas o equipos que requieran frecuentes alistamientos (set-up), las 
herramientas necesarias se deben colocar cerca de éstas, en lugar de 
localización centralizada (tool-room). Use paneles de herramientas para 
mostrarlas en forma visual y reducir los tiempos de búsqueda. 
k) Simultáneamente con la organización, se debe ejecutar un operativo 
preliminar de limpieza, se limpian lugares sucios y espacios de los cuales 
fueron removidos artículos innecesarios. 
Implementación de 3S 
Colocar publicidad de la tercera S (Seiso).  





a) Decida qué limpiar. 
b) Decida qué método de limpieza usar. 
c) Determine equipos y herramientas de limpieza a usar. 
d) Haga un listado de todas las actividades de limpieza, antes de preparar el 
programa de ésta. 
e) Asigne limpieza de máquinas y equipos a sus respectivos operarios. 
f) Asigne un encargado o responsable a cada máquina. 
g) En el caso de equipos de gran tamaño o líneas complejas, es conveniente 
dividirlas y asignar responsabilidades por zona a cada trabajador. 
h) Elabore mapa de la fábrica, demarcando las áreas y señalando en éstas los 
respectivos responsables de su limpieza y organización. (MAPA 5 S) 
i) Coloque mapa y programa de limpieza en lugar visible. 
j) Establezca sistema de turnos para mantenimiento de áreas comunes. 
k) Indique forma de utilizar los elementos de limpieza, detergentes, jabones, 
aire, agua, de igual manera la frecuencia y tiempo medio establecido para 
esas labores. 
l) Las actividades de limpieza deben incluir inspección antes, durante y al final 
de los turnos. m) Combinar limpieza con inspección de mantenimiento. 
m) Eliminar causas de suciedad para hacer sostenible la limpieza. 
n) Ejecutar labor de seiso de 5 a 10 minutos diarios. 
o) Organizar “El día de la gran limpieza”. En el mismo, se promoverán los 
siguientes efectos: Reafirmar el compromiso de la alta gerencia, Involucrar 
todos los niveles de la organización, Eliminar muchas cosas innecesarias, 
Crear un espacio que promueva el crecimiento y desarrollo de líderes 
prácticos, Concluir con una actividad de reconocimiento al gran esfuerzo. 
Nota: Se deben programar jornadas de limpieza profunda, por lo menos dos 
(2) veces al año. 
Conclusión: En esta primera reunión cumple con objetivo de realización del 
punto 3 hasta el 3.3.  del Manual de 5S para laboratorio Clínicos.  





En esta cuarta etapa se realizó 2 sesiones de 3 horas donde se cubrieron 
las siguientes actividades 
Implementación de 4S 
Colocar publicidad de la cuarta S (Seiketsu) 
Implementación de Seiketsu:  
En esta etapa se emprenderán acciones de estandarización de las tres (3) 
primeras S, a fin de conservar y mejorar los resultados ya logrados. Para esto se 
sugieren las siguientes actividades:  
a) Auditorías de 5 S por parte del equipo designado para tal propósito; 
eventualmente participarán integrantes de la alta gerencia. 
b) Reuniones breves para discutir aspectos relacionados con el proceso. 
c) Competencias interdepartamentales e interempresariales de 5 S. 
d) Premiaciones por desempeño sobresaliente. 
e) Asignar un encargado o responsable a cada máquina. 
f) Ejecutar labor de seiso de 5 a 10 minutos diarios. 
g) Programar por lo menos dos (2) jornadas de limpieza profunda por año. 
h) Promover condiciones que contribuyan a controlar lo que ocurre en su área 
de trabajo de manera visual. 
i) Si la empresa tiene algún boletín, en éste se reseñarán los aspectos más 
relevantes del proceso, al tiempo que se publicarán reconocimientos, 
instrucciones e informaciones en general. La estandarización plantea un 
modo consistente de realización de tareas y procedimientos que coadyuvan 
al mantenimiento del estado limpio y ordenado. La organización y control 
visual en las áreas de trabajo son elementos fundamentales de los procesos 
de estandarización. 
Implementación de 5S 





Los estándares y normas constituyen la base de sustentación de la 
disciplina. 
a) Se debe fomentar la autodisciplina, es decir, el hábito de operar con apego 
a procedimientos estándares y controles previamente establecidos. 
b) El control visual ayuda a mejorar la disciplina y el trabajo en equipo.  
c) Procurar que las buenas prácticas de 5 S se conviertan en rutinas o actos 
reflejos. e) Shitsuke = disciplina = respeto a normas y acuerdos.  
¿Cómo promover la autodisciplina?  
1) Coloque papeles, desperdicios, chatarras, etc., en lugares destinados para 
tales fines. 
2) Coloque siempre en el lugar de origen, los materiales, herramientas y 
equipos, después de usarlos. 
3) Después de realizar alguna actividad, deje limpias las áreas de uso común. 
4) Establezca las bases para que cada colaborador cumpla con las normas de 
su área. 
5) Respete las normas en otras áreas. 
6) Considere en reuniones breves, casos de incumplimiento de normas y 
acuerdos, aun cuando el infractor no pertenezca al área 
Conclusión: En esta primera reunión cumple con objetivo de realización del 
punto 3.4 hasta el 3.5.  del Manual de 5S para laboratorio Clínicos.  
Las se tiene que estandarizar que los procesos de auditoria intentar se 
realicen cada 3 meses, evaluando la matriz de no conformidades y formatos o 
matriz llenas de cada ese por trimestre.  










ANEXO 1.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA METODOLÓGICO 5S 
PARA LABORATORIOS CLINICOS. 
Se especifican los literales de la implementación del sistema metodológico 5S en 
laboratorios clínicos para el grupo control (GC) y grupo experimental (GE).  
El trabajo de titulación para MASTER EN GESTIÓN Y GERENCIA DE LOS 
SISTEMA DE SALUD en la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOS FILIAL PIURA se 
titula: IMPLEMTENCIÒN DEL SISTEMA METODOLOGICO 5S Y SU EFECTO EN 
EL TIEMPO DE EMISION DE RESULTADOS DE LABORATORIOS CLINICOS, 
GUAYAQUIL 2021. 
Las participaciones de los laboratorios clínicos se mantendrán en el anonimato por 
la ética de la investigación, firmando un consentimiento informado y carta de 
confidencialidad. Las 5S será aplicada en las áreas de hematología, Química sanguínea y 
coagulación en sus diferentes fases (pre-analítica, analítica, post-analitica). Como inicio se 
realizará un pre-test en el grupo control donde se medirá la realidad del laboratorio en el 
tiempo de emisión de resultados, obteniendo datos estadísticos a través de la media de 100 
órdenes de laboratorio de pacientes de emergencia y un post-test con el objetivo de encontrar 
variables que puedan afectar al estudio.  
Adicional se hará un pre-test en el grupo experimental donde se medirá la realidad 
del laboratorio en el tiempo de emisión de resultados, obteniendo datos estadísticos a través 
de la media de100 órdenes de laboratorio de pacientes de emergencia; se aplicará el sistema 
metodológico 5S en las áreas y fases antes mencionadas y un post-test con el objetivo de 
medir el efecto en el tiempo de emisión de resultados. El sistema metodológico 5S es una 
herramienta básica en la gestión de calidad de los sistemas de gestión, (ejemplo ISO-9001, 
ISO-15189), orientada a reducir los desperdicios, aumentar la productividad y la motivación 
de las personas. 
Dicho sistema es una herramienta sencilla, la cual pretende agilizar el trabajo a las 
personas con el objetivo de hacer el trabajo más atractivo, esta herramienta propone cambios 
de conceptos y valores, a través del uso eficiente del espacio, la reducción de fallos 





en la orientación de la mejorar continua, en donde cada responsable del puesto de trabajo se 
motiva a recomendar e implementar mejoras en lo que hace. Además de ello busca que las 
personas sean más proactivas, identificando problemas y soluciones efectivas, resumiendo 
así a personas competentes sus funciones emitiendo resultados eficientes. 
Las cinco S vienen de las palabras Japonesas: 
• Seiri (Seleccionar) 
• Seiton (Ordenar y organizar) 
• Seiso (Limpieza e inspección) 
• Seiketsu (Estandarizar procesos) 
• Shitsuke (Auditoria) 
Los protocolos serán creados cumpliendo las 5S orientadas en la ISO 15189, con el 
objetivo de que el laboratorio clínico pueda optar a una futura acreditación. Cabe destacar 
que para el cumplimento de lo antes mencionado se requiere acceso a la documentación de 
los procesos internos del laboratorio todo esto con la debida autorización de las autoridades 






Mayo Junio Julio 
1 
Presentación y Aprobación de la 
propuesta de tesis a las 
autoridades de los laboratorios 
Clínicos de emergencia.                          
2 
Evaluación de pre-test en los 
laboratorios Clínicos GC y CE                         
3 
Implementación de Sistema 
Metodológico 5S en el GE                         
4 
Evaluación de post-test en los 
laboratorios Clínicos GC y CE                         
5 Auditoria                         
6 Evaluacion de resultados                         
7 
Socializar los resultados con las 
autoridades de los laboratorios 
Clínicos.                         
 
Nota.  
Cualquier duda estoy para resolverla. Estoy atento a sus comentarios.  
 
RODDY WLADIMIR  QUIMIS MERCHAN 
LICENCIADO EN LABORATORIO CLINICO 





















































































































































ANEXO 2. VALIDACIÓN DE MATRIZ DE MEDICION DE TIEMPO Y DISEÑO DE 
SISTEMA 5S PARA LABORATORIOS CLINICOS 
 
INFORME DE PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL INSTRUMENTO DE LA 
FICHA TIEMPO DE EMISIÓN DE RESULTADOS DE LABORATORIO CLÍNICOS 
 
1.1. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
 
1.2. EVIDENCIA DE VALIDEZ 
1.2.1. Validez de contenido 
La evidencia de validez de contenido del Matriz de medición de 
tiempo de resultados de laboratorios clínicos se realizó mediante juicio de 
expertos, conformado por cinco expertos con trayectoria en la docencia 
universitaria, quienes emitieron su valoración de 1 a 4 (1= No cumple con 
el criterio, 2 = Bajo Nivel, = 3. Moderado nivel= 4. Alto nivel) en claridad, 
coherencia y relevancia. Luego se evaluó los acuerdos de las valoraciones 







V=  S 
 (n (c -1)) 
 
Siendo: 
S  = la sumatoria de si 
Si = valor asignado por el juez i 
n = número de jueces 
c = número de valores en la escala de valoración 
 
Los resultados de la validación de contenido se detallan a continuación: 
Tabla 1 
Coeficiente de Aíken para la validez de contenido en claridad, relevancia y 
coherencia de los ítems de la Escala de medición de tiempo de emisión de 



















Promedio 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
Fase pre-
analítica 
1 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
2 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
Fase 
analítica  
3 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
Fase post-
analitica  
4 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
 
Nota: Coeficiente de Aiken; p: Significancia  
 
 
En la presenta tabla se aprecia que los ítems de la escala de la medición de 
tiempo de emisión de resultados presentan coeficiente de acuerdo de Aiken en 
claridad, coherencia y relevancia desde .80 a 1, lo cual significa que dichos ítems 
tienen claridad, semántica y sintaxis adecuada y los ítems son importantes y deben 







ANEXO 3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS.  
 
INFORME DE PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL INSTRUMENTO MANUAL 
SISTEMA METODOLÓGICO 5S PARA LABORATORIOS CLINICOS 
 
1.1. FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
SUMARIO MANUAL SISTEMA METODOLÓGICO 5S PARA LABORATORIOS 
CLÍNICOS 
 
Proceso N° Ítems 
Clasificación  
1 
Documentos no clasificados (documentos 
Virtuales y físicos) 
2 
Documentos, equipos, materiales gastables 
innecesarios en tope o gavetas. 
3 
Artículos o documentos irrelevantes pueden ser 
identificados a simple vista. 
4 
Evidencias de normas para desechar ítems 
innecesarios. 
5 
Evidencia de estándares para descartar 
documentos y equipos. 
 
Proceso N° Ítems 
Orden 
6 
Rótulos de lockers y equipos permiten fácil 
identificación  
7 
Son los documentos fácilmente identificables y 
localizables. 
8 
Mezcla de documentos y artículos sin afinidad de 
uso.  
9 
Todo tiene su lugar fijo y está siempre en su 
lugar. 
10 
Documentos y equipos ubicados según 
frecuencia y secuencia de uso.  
 
Proceso N° Ítems 
Limpieza 
11 Piso limpio, sin polvo, manchas ni basura 
12 
Ventanas, puertas, rincones libres de polvo y 
suciedad 
13 Es evidente el uso de herramientas de limpieza 
14 Todo tiene un lugar fijo y está siempre en su lugar 
15 
Archivos, computadoras, calculadoras, equipos 
sin polvo, grasa, ningún otro tipo de suciedad. 
 







Identificar normas y recurso para mantener 
clasificación, organización y limpieza. 
17 
Ver físicamente secuencias de registros de 
auditorías realizadas 
18 
Competencias departamentales, reconocimientos 
físicos, pergaminos por áreas.  
19 Agenda de reuniones realizadas.  
20 
Verificar nivel de involucramiento y compromiso 
de alta agencia y el resto de los colaboradores 
 
Proceso N° Ítems 
Disciplina  
21 
Todas las regulaciones y normas son 
estrictamente observadas  
22 
¿hay una atmosfera laboral agradable?, ¿se trata 
las personas con respeto y cortesía? 
23 ¿Hacen todos los esfuerzos por ser puntuales?  
24 
Regularmente dejan encendidas las calculadoras, 
computadoras, luces, equipos, etc.  
25 
Comer, beber, fumar, en áreas no destinadas a 
tales fines  
 
1.2. EVIDENCIA DE VALIDEZ 
1.2.1. Validez de contenido 
La evidencia de validez de contenido del Manual de sistema 
metodológico 5S para laboratorios clínicos se realizó mediante juicio de 
expertos, conformado por cinco expertos con trayectoria en la docencia 
universitaria, quienes emitieron su valoración de 1 a 4 (1= No cumple con 
el criterio, 2 = Bajo Nivel, = 3. Moderado nivel= 4. Alto nivel) en claridad, 
coherencia y relevancia. Luego se evaluó los acuerdos de las valoraciones 
de los jueces a través del estadígrafo de a V de Aiken, mediante la siguiente 
fórmula: 
V=  S 
 (n (c -1)) 
 
Siendo: 
S  = la sumatoria de si 
Si = valor asignado por el juez i 
n = número de jueces 





Los resultados de la validación de contenido se detallan a continuación: 
Tabla 1 
Coeficiente de Aíken para la validez de contenido en claridad, relevancia y 



















Promedio 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
Selección  
1 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
2 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
3 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
4 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
5 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
Orden  
6 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
7 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
8 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
9 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
10 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
Limpieza  
11 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
12 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
13 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
14 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
15 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
Estandarización 
16 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
17 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
18 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
19 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
20 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
Disciplina  
21 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
22 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
23 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
24 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
25 1.00 .032 1.00 .032 1.00 .032 
 
Nota: Coeficiente de Aiken; p: Significancia  
 
 
En la presenta tabla se aprecia que los ítems de la escala de diseño de la 
metodología 5S para laboratorios clínicos presentan coeficiente de acuerdo de 
Aiken en claridad, coherencia y relevancia desde .80 a 1, lo cual significa que dichos 
ítems tienen claridad, semántica y sintaxis adecuada y los ítems son importantes y 





ANEXO 4. DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 
 
Yo, RODDY WLADIMIR QUIMIS MERCHAN identificado con el DNI N° 
1314529783, estudiante de la escuela de posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, 
sede Piura, declaro que la tesis “Influencia del Sistema Metodológico 5S en el 
tiempo de Emisión de Resultados de Laboratorio Clínicos de Guayaquil 2021” 
presentada para la obtención del grado de Master en Gestión de los Servicios de la 
Salud. 
Por Tanto, declaro lo siguiente: 
- He mencionado las fuentes empleadas en la presente investigación 
identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otra 
fuente, de acuerdo a lo establecido por las normas de elaboración de trabajo 
académico.  
- No he utilizado ninguna otra fuente distinta de aquellas expresadamente en el 
presente trabajo. 
- Este trabajo no ha sido presentado previamente ni completa ni parcialmente 
para la obtención de otro grado académico o título profesional. 
- Soy consciente que mi trabajo puede ser revisado electrónicamente en 
búsqueda de plagio. 
- De encontrar uso de material intelectual ajeno sin el debdo reconocimiento de 
su fuente o autor, me someto a las sanciones que determina el proceso 
disciplinario. 
 





Roddy Wladimir Quimis Merchán  
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Diseñar y validar el 
sistema metodológico 
5s para servicios de 
apoyo diagnostico en 
laboratorios clínicos 
de Guayaquil 2021. 
 
Establecer la 
medición pre-test y 
pos-test del sistema 
metodológico 5s en 
laboratorios clínicos 




















































Metodología que busca 
la calidad tomando 
como ejes 
fundamentales el orden, 
la limpieza y la 
disciplina, involucra a 
los actores de la 
empresa de tal manera 
que los haga participar 
en la organización de 
los lugares de trabajo 
con la finalidad de 
mantenerlos 
funcionales, limpios, 
con orden y seguros.  
El diseño de la 
metodología 5S para 
laboratorio clínicos se 
creará con el objetivo 
de mejorar los 
procesos internos, se 
evaluará al personal 
después de los talleres. 
Cuantitativa  
1S. Seleccionar  
Profesionales capaces 
de Identificar, separar y 
eliminar lo que no tiene 
utilidad  
2S. Ordenar  
Profesionales capaces 




de crear hábitos de 




proceso y mejoras   
5S. Disciplina  
Profesionales con 
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laboratorio al 







tomada por el 
médico clínico 








































Fase analítica  
Tiempo de 





















ANEXO 7. PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
Bondad de ajuste 
          Tabla 5 Prueba de Normalidad de tiempo de emisión de respuesta 
 
Prueba de Normalidad 
KS gl Sig. 
PRE TEST GC ,157 100 ,000 
POST TESTGC ,121 100 ,001 
PRE TESTGE ,184 100 ,000 
POST TEST GE ,154 100 ,000 
Nota: KS: Kolgomorov Smirnov; Gl: Grados de libertad; sig. Nivel de significación 
 
Criterio de Decisión. 
Para determinar la normalidad de las variables y dimensiones se basa en el 
siguiente postulado 
p-valor ≥ ∝ (.05) Aceptar Ho= Los datos tienen una distribución normal. 




En la tabla 1 se observa que, en la prueba de normalidad, los datos de tiempo 
de emisión de respuesta en Grupo de control y grupo experimental tienen p-valor 
de 0.00 < ∝ (0.01) lo que significan que se acepta la Hi que plantea que los datos 



































































ANEXO 11.  LABORATORIO CLINICO DE EMERGENCIA DESPUES 
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